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PREGĂTIT: (2025-05-14) (Versiunea 1) 

 Instrucțiuni de utilizare 
 

Denumire comercială: Suport de braț de tip blocare 
(Trade Name: Locking Type Armboard) 

Avertisment  
1.Când folosiți accesorii pentru masa de operații, acordați 

întotdeauna o atenție deosebită pacientului. Pacienții lăsați în 
aceeași postură o perioadă îndelungată prezintă riscul de 
escare. 

2.Când utilizați acest produs pentru un pacient aflat în poziția 
culcată laterală, prindeți brațul de panoul pentru braț pe 
partea inferioară. 
Nefixarea brațului de panoul pentru braț poate provoca 
vătămarea pacientului.  

 

 

Contraindicație/Interdicție 
1. Acest produs este validat pentru a fi utilizat doar cu mese de 

operații MIZUHO. 
2. Evitați așezarea brațului pacientului în oricare dintre pozițiile 

de mai jos, pentru a preveni paralizia nervilor de la nivelul 
brațului. 

 
 Nu permiteți poziționarea brațului la un unghi mai mare 

de 90 de grade, în raport cu direcția longitudinală a mesei 
de operații. 

 
 Nu întoarceți partea interioară a brațului în sus (cu 

excepția pacienților aflați în poziție culcată laterală). 

 
 Nu utilizați produsul împreună cu suportul pentru umăr, la 

pacienții în poziție Trendelenburg (întins pe spate, cu 
picioarele mai sus decât capul).(Consultați secțiunea 
Interacțiuni.) 

 

 
 Nu utilizați produsul dacă suprafața sa superioară este 

mai joasă decât suprafața mesei de operații. 

Specificații 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

Număr de cod Descrierea produsului 

08-065-85 Suport de braț de tip blocare (C2) 
(Locking Type Armboard (C2)) 

 
Material:：Oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu, Rășină sintetică 

Utilizare recomandată 
Acesta este un accesoriu la o masă de operații și este utilizat 
pentru a susține brațul unui pacient. 
 
 

Manetă de fixare 

Mâner de fixare Maneta de rotire 

Mâner de fixare 
 

Pernă pentru suportul de braț 

Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi produsul. 
Păstrați acest manual la îndemână, pentru a-l folosi când veți avea 
nevoie de el. 
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Utilizator recomandat 
Acest produs trebuie utilizat de către specialiști din domeniul 
sănătății, inclusiv, fără limitare, de către chirurgi, asistenți 
medicali și tehnicieni biomedicali. 

Instrucțiuni de utilizare 
1) Atașat și fixat 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Când cuplați maneta de fixare, ridicați capătul distal și 

așezați clema pe șina laterală. Coborâți suportul de braț la 
nivel și eliberați maneta de fixare. 

 Strângeți mânerul de fixare pentru a fixa suportul de braț. 
*Asigurați-vă că suportul de braț este bine fixat și că nu 
alunecă într-o parte. 

 
2) Îndepărtat 

 

 
 
 
 Slăbiți mânerul de fixare până când se oprește. 
 Trăgând de maneta de fixare spre dvs., ridicați capătul 

distal al suportului de braț.   
Scoateți suportul de braț de pe șina laterală. 

 
3) Mișcare 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trageți de maneta de rotire pentru a roti suportul de braț 

până la 90 de grade. 

Avertisment/Atenție 
1) Precauție importantă 

- Când lucrați cu o masă de operații, nu permiteți acestui 
produs să intre în contact sau să interfereze cu blatul sau 
cu alte instrumente și echipamente folosite în combinație 
cu acest produs. 

2) Interacțiune 
(Precauții privind utilizarea altor instrumente în combinație 
cu acest produs) 

Produs Episod clinic 

Suport pentru umăr paralizie a nervilor în partea 
superioară a brațului 

 
Când se utilizează suporturi pentru umăr, nu fixați brațul în 
poziție depărtată pe suportul standard de braț.  Acest lucru 
poate duce la paralizia nervilor în partea superioară a 
brațului. 
 

3) Din motive de igienă, utilizați perdele sterile în zonele 
acestui produs în care pacientul intră în contact cu 
produsul. 

Depozitare/durata de funcționare 
1. Nu depozitați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în 

zone cu umiditate ridicată, în care temperatura are 
variații drastice. 

2. Durata de funcționare a produsului: 7 ani 
(În conformitate cu instrucțiunile de întreținere și 
inspectare specificate și cu condiția ca produsul să fie 
depozitat în mod adecvat.) 

Instrucțiuni de manevrare 
1. Utilizați acest produs doar în scopul prevăzut. 

Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea produsului 
și a mesei de operații. 

2. Curățare și dezinfectare 
Pentru dezinfectare, ștergeți sângele, substanțele 
chimice, agenții contaminanți și alte pete cu apă și 
curățați suportul de braț cu tifon sau alt material umezit 
cu alcool. 

Întreținere/inspecție 
1. Verificați ca acest produs să nu fie deteriorat sau defect 

înainte și după utilizare. 
2. Dacă doriți repararea acestui produs, consultați 

distribuitorul local sau MIZUHO. 

Ambalare 
1 bucată per pachet 

Garanție 
MIZUHO Corporation va repara gratuit piesele defecte ale 
acestui produs timp de un an de la data livrării/instalării, cu 
excepția cazurilor de daună cauzată de reparații efectuate de 
către terțe părți, calamități naturale, utilizare inadecvată sau 
daună intenționată.Toți ceilalți termeni și condiții privind 
garanția fac obiectul regulamentelor MIZUHO Corporation. 

Eliminarea la deșeuri 
Acest dispozitiv trebuie eliminat la deșeuri în conformitate 
cu reglementările locale.  
Contactați distribuitorul local pentru a elimina la deșeuri 
produsul în mod adecvat. 

Important 
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul 
ar trebui raportat producătorului și autorității competente 
din țara în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul. 
 

 

MIZUHO Corporation 
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  
https://www.mizuho.co.jp 

 

Suport pentru umăr 
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EMERGO EUROPE 
Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem  
The Netherlands 

 


