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ÎNTOCMIT: (2024-10-29) (Versiune 3) 
 Instructiuni de utilizare 

 

Cureaua de poziționare a corpului 
(Trade Name: Body Positioning Strap) 

 
 

Avertizare 
Când utilizați accesorii pentru mesele de operație, acordați 

întotdeauna o atenție deosebită pacientului. Pacienții lăsați în 

aceeași postură pentru o perioadă lungă de timp sunt expuși 

riscului de a dezvolta paralizie nervoasă și/sau escare. 

 

Contraindicație/Interzicere 
1. Nu înfășurați cureaua în jurul unui pacient prea strâns. 

Acest lucru poate duce la rănirea pacientului. 
2. Nu depășiți sarcina admisă specificată în Specificații, 2. Sarcina 

admisibila. În caz contrar, produsul s-ar putea rupe. 

Marcaj simbol pentru etichetare 

 MD  : Dispozitiv Medical 

Specificatii 

1.  Forma 

  

Cod Nr. Descriere Produs Greutate 

08-084-02 
Curea de corp (1700 mm) 
(Body Strap (1700 mm)) 0.3kg 

2.  Sarcina admisibila 

 Unitate: 14 kg 

 Greutatea maximă a pacientului per curea: 44 kg 

3. Material  
 Cureaua: Nailon 

 Element de fixare: Nailon 

Scopul propus 
Acesta este un accesoriu pentru o masă de operație. 

Aceasta este o curea detașabilă folosită pentru fixarea pacientului pe o 

masă de operație. 

Profil Utilizator 
Acest produs trebuie utilizat de profesioniștii din domeniul sănătății, 

inclusiv, dar fără a se limita la, chirurgi, asistente și tehnicieni 

biomedicali. 

 

 
Instructiuni de folosire 

 
1. Așezați pacientul pe o masă de operație. 

2. Atașați cureaua în poziția dorită. 

3. Aplicați dispozitivul de fixare de la capătul curelei pe suprafața 

curelei pentru a fixa pacientul. 

Avertisment/Atenție 
1. Avertisment 

Asigurați-vă că toate părțile de fixare sunt fixate. Slăbirea acestora 

poate cauza desprinderea sau mișcarea produsului, ceea ce poate 

duce la vătămarea pacientului. 

2. Atenție importantă 

2-1. Când lucrați cu o masă de operație, aveți grijă să nu permiteți 

acestui produs să intre în contact sau să interfereze cu blatul 

mesei sau cu alte unelte și aparate utilizate în combinație cu 

acest produs. În caz contrar, produsul se poate rupe. 

2-2. Pentru igiena, asigurati-va ca folositi draperii sterilizate pe zonele 

de pe acest produs unde pacientul intra in contact cu acesta. 

Depozitare/Valabilitate 
1. Nu depozitați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în zone cu 

umiditate ridicată unde temperatura are variații drastice. 

2. Acest produs este un consumabil. Înlocuiți-l cu un produs nou cât 

mai curând posibil dacă se observă o deteriorare a forței de fixare. 

Întreținere/Inspecție 
<De către utilizator> 

1.  Inspecție înainte și după utilizare 

Verificați dacă acest produs nu este deteriorat sau rupt înainte și 

după fiecare utilizare. 

2.  Curățare și dezinfecție 

Spălați acest produs de mână, cu un detergent neutru de uz 

casnic sau unul similar și lăsați-l să se usuce natural. Acest produs 

se poate micșora sau decolora din cauza spălării. Îndepărtați 

scamele de pe banda Velcro, deoarece acestea pot reduce forța 

de fixare. 

Ambalare 
1 bucată per pachet 

Garanție 
MIZUHO Corporation va repara părțile defecte ale acestui produs fără 

taxă timp de un an de la data livrării / ratei, cu excepția cazurilor de 

daune cauzate de repararea unei terțe părți, act al naturii, utilizare 

necorespunzătoare sau daune intenționate. Toți ceilalți termeni și 

condiții de garanție sunt supuși reglementărilor MIZUHO Corporation. 

Curea 

Element de fixare 

Asigurați-vă că citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs. 
Păstrați acest manual disponibil pentru referință atunci când este necesar. 
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Eliminarea 
Acest dispozitiv trebuie aruncat în conformitate cu reglementările locale. 

Vă rugăm să contactați distribuitorul local pentru eliminarea corectă. 

Informare 
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie 

raportat producătorului și autorității competente în care este stabilit 

utilizatorul și / sau pacientul. 
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