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MES-CK17-010-00HR 

PRIPREMLJENO:(2025-09-25) (verzija1) 
Upute za uporabu

Trgovački naziv: Sugita T2 Clip Tray 

Upozorenje 

1. Za tržište u SAD-u 

Nemojte ponovno upotrebljavati proizvod kada se upotrebljava na 

pacijentu koji ima ili za kojeg se sumnja da ima Creutzfeldt-

Jakobovu bolest (engl. Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD) ili varijantu 

Creutzfeldt-Jakobove bolesti (engl. Variant CJD, vCJD). 

2. Za tržište izvan SAD-a

Kada se proizvod upotrijebi na pacijentu koji ima ili za kojeg se 

sumnja da ima CJD ili vCJD, obavezno se pridržavajte najnovijih i 

ažuriranih ograničenja za ponovnu uporabu proizvoda koja su 

dostupna u pojedinoj državi i/ili regiji. Budite oprezni jer postoji 

mogućnost sekundarne infekcije. Više informacija o čišćenju i 

sterilizaciji potražite na mrežnom mjestu www.a-k-i.org ili u normi 

ST79 organizacije AAMI. 

Kontraindikacija/zabrana 

1. Upotrijebite samo za predviđenu namjenu.

Ovaj je proizvod namijenjen za držanje klipsi Sugita i posebne

pincete radi sterilizacije visokotlačnom parom. Proizvod se mora

upotrebljavati u skladu s namjenom. [Pogrešna uporaba može

dovesti do oštećenja.]

2. Zabranjeno je upotrebljavati kemikalije.

Nemojte izlagati ovaj proizvod kemikalijama. Ako to učinite,

proizvod se može oštetiti uslijed korozije.

3. Rukujte oprezno.

Oprezno rukujte ovim proizvodom jer se može izobličiti ili oštetiti.

Uslijed grubog rukovanja može se znatno smanjiti uporabni vijek

proizvoda i uređaja.

4. Zabranjeno je upotrebljavati prašak za poliranje i žičanu vunu.

Pri čišćenju ovog proizvoda nemojte pokušavati polirati njegovu

površinu grubim praškom za poliranje ili žičanom vunom. Takav

postupak mogao bi uzrokovati ogrebotine na površini proizvoda i

dovesti do hrđe ili korozije.

5. Zabranjeno je upotrebljavati deterdžente za domaćinstvo.

Ovaj proizvod čistite samo medicinskim deterdžentima. Nemojte

upotrebljavati deterdžente za domaćinstvo. Pranje ovog proizvoda

neodgovarajućim deterdžentom može dovesti do promjene boje ili

korozije.

6. Nemojte sterilizirati niskotemperaturnom plazmom vodikova

peroksida. Ovaj proizvod nije prikladan za sterilizaciju

niskotemperaturnom plazmom vodikova peroksida. Može

uzrokovati promjenu boje površine proizvoda ili utjecati na

značajke proizvoda.

Specifikacije 

 Oblik 

Materijal: plastika, nehrđajući čelik 

Br. oznake Opis proizvoda 

17-010-00 Sugita  T2 Clip Tray Set (Tray A-G) 

17-010-90 
Sugita Aneurysm Clip Organizational Tray A. 

(Clip Tray Basket Not Applier case) 

17-010-91 Sugita T2 Clip Tray B. (For Mini and Standard Crankshaft clips) 

17-010-92 
Sugita T2 Clip Tray C. (For Standard Straight, Curved and L 

shaped clips) 

17-010-93 Sugita T2 Clip Tray D. (For Standard Curved and Long clips) 

17-010-94 Sugita T2 Clip Tray E. (For Standard Fenestrated clips) 

17-010-95 
Sugita T2 Clip Tray F. (For Standard Fenestrated L Shaped 

clips ) 

17-010-96 Sugita T2 Clip Tray G. (For All Temporary and Booster clips) 

17-010-97 
Sugita T2 Clip Tray H. (Customizable Tray for Standard and 

Mini clips with 25 blank pockets) 

17-010-98 
Sugita T2 Clip Tray I. (Customizable Tray for Standard, Mini 

and Long clips with 20 blank pockets) 

17-010-99 Sugita T2 Clip Tray J. (For Temporary clips 001-51 to 58 only) 

Pločica za praćenje priložena je uz svaki pladanj za klipsu. Pojedinosti su 

opisane u prilogu „Upute za uporabu proizvoda Trace Plate”. 

Predviđena namjena 

Ovaj je proizvod pladanj koji se upotrebljava za sterilizaciju proizvoda 

Sugita Titanium Aneurysm Clip II visokotlačnom parom.  

Predviđeni korisnik 

Ovaj proizvod je namijenjen za uporabu zdravstvenim djelatnicima, 

uključujući, među ostalim, kirurge, medicinske sestre / medicinske 

tehničare i biomedicinske tehničare. 

Upute za uporabu 

Prije uporabe pregledajte, operite i sterilizirajte proizvod u skladu s ovim 

uputama. 

Upozorenje/oprez 

1. Važne ključne mjere opreza

Proizvod korisnici moraju sterilizirati u skladu s odobrenim

postupcima za sterilizaciju, kao što je sterilizacija autoklavom, koji su

uređeni propisima zdravstvenih organizacija u pojedinoj državi ili

regiji.

2. Anomalija / štetni događaj

Anomalija

 Propadanje, korozija ili točkasta korozija uzrokovana uporabom

kemikalija

 Oštećenje ili pucanje uzrokovano korozijom ili točkastom korozijom

Skladištenje / uporabni vijek 

1. Skladištite proizvod u području s normalnom temperaturom okoline.

Nemojte skladištiti u području velike vlažnosti u kojem se

temperatura drastično mijenja, uslijed čega dolazi do kondenzacije.

Nemojte skladištiti na kemikalijama ili blizu kemikalija jer kemikalije

mogu uzrokovati oštećenje proizvoda.

2. Uporabni vijek proizvoda: 5 godina

(Uz pridržavanje propisanih zahtjeva proizvođača za održavanje,

pregled i pravilno skladištenje.)

Održavanje/pregled 

1. Provjerite prije svake uporabe

Provjere rada i funkcionalnosti

Provodite dnevne provjere i provjere prije rada s ovim proizvodom

kako biste bili sigurni da radi ispravno.

2. Provjerite nakon svake uporabe

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute.  

Čuvajte ove upute za uporabu za buduće snalaženje po potrebi. 
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2.1 Odmah isperite čistom vodom 

2.1.1 Ako je proizvod izložen izbjeljivaču ili antiseptičkim otopinama, 

odmah isperite: 

Odmah isperite čistom vodom i uronite u neutralni enzimski 

deterdžent kako biste uklonili izbjeljivač ili antiseptičku 

otopinu, koja može sadržavati klor ili jod i može oštetiti 

instrument. Ručno ili ultrazvučnim čistačem uklonite 

onečišćenu vodu. 

2.1.2 Uklonite ostatke onečišćenja plastičnom četkom. 

2.1.3 Odaberite pravilan deterdžent za svaku metodu 

dekontaminacije i pridržavajte se mjera za odgovarajuću 

gustoću i rukovanje. 

2.1.4 Za čišćenje upotrebljavajte meki ručnik, plastičnu četku ili mlaz 

vode. 

2.1.5 Nemojte upotrebljavati metalne četke ili gruba sredstva za 

poliranje, nemojte primjenjivati pretjeranu silu, pripazite da 

vam proizvod ne ispadne iz ruku ili da ga ne udarite itd. 

2.1.6 Za pranje proizvoda preporučuje se voda dobivena 

reverznom osmozom. 

2.1.7 Za završno ispiranje upotrebljavajte isključivo vodu dobivenu 

reverznom osmozom. 

2.1.8 Za ovaj se proizvod preporučuje upotrebljavati uređaj za 

pranje i dezinfekciju. 

Toplinska dezinfekcija može se upotrebljavati uz pridržavanje 

definiranih parametara proizvođača: Raspon za toplinsku 

dezinfekciju: 90 – 93 °C, 5 – 10 minuta (vrijednost A0:3000 

– 12 000) (referentna norma EN ISO 15883-1) 

2.2. Odmah nakon pranja potpuno osušite ovaj proizvod. Nemojte ga 

ostaviti mokrog duže nego što je potrebno jer preostala voda 

može oštetiti instrument. 

2.3. Upotrebljavajte isključivo destiliranu vodu ili vodu dobivenu 

reverznom osmozom. 

Upotrebljavajte isključivo destiliranu vodu ili vodu dobivenu 

reverznom osmozom za pranje i sterilizaciju ovog proizvoda. 

Ostatak klora i organske tvari u vodi iz slavine mogu uzrokovati 

mrlje i/ili hrđu i oštetiti instrument. 

2.4. Upotrebljavajte antikorozivno mazivo na bazi vode. 

Ulje za podmazivanje potpuno se uklanja pranjem. Nakon pranja 

proizvoda nanesite antikorozivno mazivo na bazi vode prije 

sterilizacije. 

3. Sterilizacija 

Proizvod korisnici moraju sterilizirati u skladu s odobrenim 

postupcima za sterilizaciju, kao što je sterilizacija autoklavom, koji su 

uređeni propisima zdravstvenih organizacija u pojedinoj državi ili 

regiji. 

Održavanje i provjere koje provode zastupnici 

Radi sigurne uporabe ovog proizvoda provođenje povremenih provjera 

prepustite proizvođaču ili zastupniku proizvođača. Ako održavanje i 

provjere provode druge osobe, može doći do štetnih događaja i 

smanjenja učinkovitosti i funkcije. Za zakazivanje povremene provjere 

obratite se lokalnom distributeru ili proizvođaču. 

Pakiranje 

1 komad po pakiranju 

Jamstvo 

Društvo MIZUHO Corporation besplatno će popraviti neispravne dijelove 

proizvoda godinu dana od datuma dostave/ugradnje osim ako su uzrok 

štete pokušaj popravka treće strane, viša sila, nepravilna uporaba ili 

namjerno oštećivanje. Svi drugi jamstveni uvjeti podliježu propisima 

društva MIZUHO Corporation. 

Odlaganje u otpad 

Ovaj se proizvod mora odložiti u otpad u skladu s lokalnim propisima. 

Za pravilno odlaganje u otpad obratite se lokalnom distributeru. 

 

 

Napomena 

Svi se ozbiljni incidenti povezani s medicinskim proizvodom moraju 

prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države u kojoj se korisnik i/ili 

pacijent nalaze. 

 

 

MIZUHO Corporation 

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan  

https://www.mizuho.co.jp 
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Upute za uporabu proizvoda Trace Plate 

＜Specifikacija＞ 

Oblik pločice za praćenje prikazan je na slici 1. 

Veličina: 180 mm x 360 mm 

Debljina: 1,249 mm  

＜Predviđena namjena＞ 

Pločica za praćenje upotrebljava se za kontrolu proizvoda „Sugita Titanium Aneurysm Clip II” (dalje u tekstu „klipsa”) koji se 

postavlja u razne pladnjeve za klipse. 

＜Sugita Titanium Aneurysm Clip II – pakiranje＞ 

・Clip je zapakiran u pakiranje od jednog komada.

・Detaljne informacije o broju serije proizvoda i sili zatvaranja nalaze se na vanjskoj kutiji.

・Materijali u pakiranju prikazani u tablici 1 nalaze se u kutiji. Šest oznaka za kartone pacijenata s brojem klipse i serijskim brojem

nalaze se u kutiji [slika 2].

Postupak rukovanja klipsom potražite u uputama za uporabu klipse.

[slika 2] 

＜Metoda kontrole＞ 

・Obvezno držite oznaku za kartone pacijenata pričvršćenom za svaku pojedinačnu klipsu.

・Proizvod Trace Plate prilaže se uz pladnjeve za klipse svih stilova.

1. Džepić za oznaku za kartone pacijenata postavljen je na proizvodu Trace Plate istim rasporedom kao svaka ćelija

s brojem na pladnju.

2. Pazite da ne postavite ili ne izvadite pogrešnu brtvu.

Nemojte sterilizirati proizvod Trace Plate ni oznake za kartone pacijenata. 

Ne smiju se sterilizirati. 

3. Nakon što postavite klipsu, obavezno uzmite oznaku za kartone pacijenata s istim brojem primjenjivim na klipsu

i pričvrstite ga na pacijentovu povijest bolesti ili unesite potrebne informacije u računalo.

4. Umetnite oznaku za kartone pacijenata u odgovarajući džepić nakon nadopune klipsi.

Materijali u pakiranju 
Sugita Titanium Aneurysm Clip II 

Trajni tip Privremeni tip 

Oznaka za kartone pacijenata Da Da 

Iskaznica implantata Da Ne 

Uputa o lijeku Da Ne 

Upute za uporabu Ne   * Da 

[Slika 1] 

Prednja strana Stražnja strana 

tablici 1 Clip – materijali u pakiranju 

* Dostupne su upute za uporabu na mreži.
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＜Clip tray i Trace Plate＞ 

・Br. oznake proizvoda Clip tray: 17-010-91~99

・Dijagram je ispisan na dnu svakog utora pladnja za klipse [Slika 3].

*Na prilagođenim pladnjevima za klipse ne provodi se ispis.

・Položaj džepića na pločici za praćenje odgovara rasporedu pladnja [slika 4].

「Clip Tray」 「Trace Plate」 

[Slika 3] [Slika 4] 

＜Brtva s brojem＞ 

・Za svaki utor na pladnju za klipse postoji odgovarajući džepić na proizvodu Trace Plate.

Uobičajene naljepnice s brojevima dostupne su za optimalno postavljanje pladnja za klipse [slika 5].

[Slika 5] 

Oznaka za kartone 

pacijenata 


